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附件：

一、投标截止日期延期

投标截止日期延期至 2026 年 11 月 5 日上午 9:30

二、部分技术参数调整

1、图像处理器

（1）“1.1. ★主机系统可兼容环扫超声内镜、光学放大胃

肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜等特殊镜体，保证系统的

兼容和稳定性。”

去除“环扫”要求，将该技术要求调整为：“1.1. ★主机

系统可兼容超声内镜、光学放大胃肠镜、电子十二指肠镜、电子

支气管镜等特殊镜体，保证系统的兼容和稳定性。”

（2）“1.3. 主机具有电子放大功能，至少可放大 4倍，三

档可调，0.1 步进。”

调整为：“1.3. 主机具有电子放大功能，至少可放大 4倍，

三档及以上可调。”

（3）“1.9. 具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具

有 1 到 19 档，每档共 7个级别。”

调整为：“1.9. 具有手动和自动两种调光模式。”

2、检查胃镜“3.8. ▲镜体供电方式:触点式。”

去除▲指标，改为一般技术参数要求。调整为：“3.8. 镜

体供电方式:触点式。”

3、检查肠镜“6.3. ▲头端部外径≤11.3mm、6.4 ▲最小器

械道孔径≥3.8mm。”

调整为：“6.3. ▲头端部外径≤11.5mm、6.4 ▲最小器械

道孔径≥3.2mm。”

4、治疗肠镜“7.2. 头端部外径≤11.8mm，且最小器械孔道

内镜≥4.2mm。”
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参数调整为：“7.2. 头端部外径≤13.2mm，且最小器械孔

道内镜≥4.2mm”

5、十二指肠镜“9.1. 视野角： ≥100°。”

调整为：“9.1. 视场角： ≥100°。”

三、评分办法调整

技术参数响应程度：“1、五项带“▲”的为重要技术参数，

每项 2 分，总分 10 分。投标产品技术参数不能满足需求的每

项扣 2 分，扣完为止；2、一般技术参数指标总分 10 分，投标

产品技术参数不能满足需求的每项扣 1 分，扣完为止。”

调整为：“1、四项带“▲”的为重要技术参数，每项 2 分，

总分 8 分。投标产品技术参数不能满足需求的每项扣 2 分，扣

完为止；2、一般技术参数指标总分 12 分，投标产品技术参数不

能满足需求的每项扣 1 分，扣完为止。”

四、其他

招标文件其他要求不变。


