
附件：

一、本项目投标截止时间（开标时间）延期至 2026 年 11 月 9 日上

午 9:30。

二、部分技术参数调整

（一）删除“3.5 具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，

可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电

量。”

（二）删除“4.3 具备高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um 的血

管内膜。（附真实临床图片）。”

（三）删除“5.4.1 具备支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像

技术，可显示出＜100um 以下直径的微小血管。（附真实临床图）。

（四）“▲5.8.2 具备可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，粘弹性，

声衰减，肝纹理，声速值等多个参数。（提供证明资料）。”

修改为“▲5.8.2 具备：包括但不限于应变弹性、剪切波弹性、声衰

减、肝纹理、声速值等多个定量分析功能，且支持≥2个功能组合的

联合分析。（提供证明资料）”。

三、其他

招标文件其他要求不变。


